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Il citomegalovirus umano [HCMV] negli ospiti suscettibili
può dare infezioni primarie, divenire latente e riattivarsi; può
provocare malattie devastanti o accompagnarci come un
ospite silente per tutta la vita. 
Nel periodo da gennaio 2001 ad ottobre 2003 sono stati ese-
guiti 13677 test per ricerca di anticorpi anti-
Citomegalovirus; sono stati utilizzati test ELISA per ricerca
IgG ed IgM anti-HCMV [Diasorin], un secondo test ELISA
per ricerca IgM [Dade-Behring], un test di affinità o “avid-
ità” per IgG anti-CMV[Radim] e test virologici - pp65-anti-
genemia [Argene], nested-PCR [Bioline] e PCR quantitativa
[Roche]. 
Su 13677 controlli per anticorpi anti-HCVM nel 5.9% dei
campioni è stato necessario eseguire le suddette indagini
sierologiche di approfondimento per poter inquadrare
infezioni primarie, riattivazioni, infezioni croniche e/o cross-
reazioni da altri agenti infettivi. In 45 casi - pari allo 0.42%
- si è potuta evidenziare una infezione; tuttavia il totale dei
casi con malattia clinicamente manifesta sono stati 10, lo
0.094%.
In circa 3 anni sono stati studiati 30 casi di infezione mater-
na in corso di gravidanza; 15 avevano una chiara infezione
primaria - sieroconversione IgG, IgM positive, eventuale
pp65-antigenemia, PCR positiva su sangue e/o urine e/o liq-
uido amniotico. In 8 di questi 15 casi erano presenti nei feti
e nei neonati dei chiari segni clinici di malattia citomegalica,
pari al 53.3%; in 3 casi la gestante era anche HIV-coinfetta.
Se consideriamo gli 8 casi di malattia da HCMV relativa-
mente al totale delle infezioni, si sono verificati nel 17.7%
delle infezioni con chiara diagnosi siero-virologica.
Per un corretta valutazione microbiologica è necessario inte-
grare metodi sierologici  - da utilizzare in modo estensivo su
popolazioni non selezionate, o in corso di gravidanza o
durante l’allattamento o per seguire neonati di madri a ris-
chio - con metodi virologici come pp65 antigenemia e nest-
ed-PCR su sangue, urine, liquidi amniotici, ma anche liquor.
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La diagnosi microbiologica di epatite B si basa sulla ricerca
sierologica dell’antigene “s” [HBsAg], dell’antigene “e”
[HBeAg]; l’utilizzo della determinazione della viremia
[HBV-DNA] è indicata per valutare l’infettività e la progno-
si in corso di epatite acuta e per stadiare le epatiti croniche da
HBV.
Scopo del presente lavoro è stato quello di studiare la rela-
zione esistente tra HBsAg e viremia quantitativa, esaminan-
do campioni clinici ottenuti da pazienti antigene “s” positivi.
Per la determinazione di HBsAg è stato utilizzato un test
ELISA con strip sensibilizzate con 4 monoclonali anti-HBs
(Diasorin); per le viremie è stata utilizzata una metodica di
PCR quantitativa (Roche). Sono stati studiati preliminarmen-
te 166 campioni di siero ottenuti da 121 pazienti HBsAg-
positivi; sui campioni di 28 pazienti, 10 con epatite B acuta -
una fulminante - i restanti con epatite B cronica sono stati
rideterminate sia HBsAg, che la viremia quantitativa entro
un range da 102 - 109 copie/mL di HBV-DNA. La determi-

nazione di HBsAg è stata eseguita ripetutamente a diverse
diluzioni dei sieri in esame; dall’analisi dei dati si utilizzato
come riferimento per la comparazione con la viremia i livel-
lo di estinzione [OD] ottenuto sui campioni diluiti 1:160.
Livelli di OD compresi tra 1,5  e 3,0 spesso avevano viremie
superiori a 105 copie/mL di HBV-DNA, mentre livelli di
HBsAg superiori ad una OD di 3,0 avevano un range di vire-
mie compreso tra 102 - 109 copie/mL. 
Il cardine della diagnosi clinica di epatite B si basa indub-
biamente su clinica, dati biochimici e determinazione di
HBsAg e/o di HBeAg; tuttavia la positività per HBsAg sola
non consente un corretto inquadramento della infettività e in
assenza di dati clinici evidenti di infezione cronica una cor-
retta valutazione di HBsAg e della viremia quantitativa
potrebbero essere indicati con ragionevole rapidità anche
ricorrendo a singole PCR quantitative.
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Le infezioni del complesso TORCH costituiscono ancor’og-
gi una importante causa di patologia trasmissibile in linea
verticale da madre a feto durante la gravidanza e la sola pos-
sibilità di esclusione del rischio è la diagnosi sierologica di
stato immune. 
In questo studio sono state valutate le performance diagnosti-
che dei test per la ricerca di anticorpi di classe IgG  ed IgM nei
confronti di T. gondii e Rubella virus su  Immulite 2000, un
sistema ad accesso random, in automazione totale della DPC
(Los Angeles, USA) distribuito da Medical Systems. La com-
parazione è stata condotta verso i sistemi ALISEI/Radim,
BEPIII/DADE Behring, VIDAS/BioMeriuex e con il sistema
BEPIII/DADE Behring e VIDAS/BioMerieux per rosolia.
Sono stati saggiati 374 sieri  per la ricerca di IgG ed IgM
verso T.gondii e 253 campioni per la determinazione di IgG
ed IgM verso Rubella virus.
La performance di Immulite 2000 rispetto agli altri sistemi è
risultata nel complesso equivalente con una buona correla-
zione nei dati ottenuti.
Più precisamente i valori di concordanza con gli altri sistemi
per la ricerca di IgG anti T.gondii sono stati: 100% per i
negativi,  98.1% per i positivi. 
Per IgM: 96.9% sui negativi  e 93.5% sui positivi. Per la
ricerca di IgG anti rosolia la concordanza è stata del 100%
per i negativi e del 99.5% per i positivi, mentre per le IgM la
concordanza è stata del 100% sui negativi. 
L’Immulite 2000  si è dimostrato uno strumento tecnologica-
mente avanzato, di facile utilizzo ed impatto positivo nel-
l’ambito del laboratorio. 
In particolare, il software dello strumento offre all’operatore
ampia possibilità di interagire con il sistema per una miglio-
re gestione dei dati e del controllo di qualità.




